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措 置 済

措置予定 ○ ○ ○ ○

中央監視室とその出入口通路等職員が日常利用する場所については18年3月措
置予定。それ以外の機械室等は施錠し、閉鎖。立入るときは、防塵マスク着用を義
務付け、１８年度に措置予定。成分分析結果でアスベスト含有が判明した場合は除
去工事を行う。

未　　定

措 置 済

措置予定 ○

未　　定

措 置 済 ○ 封じ込め工事終了

措置予定 ○ ○ ○ 平成１８年２月措置予定（封じ込め）

未　　定

措 置 済 ○ ベニャにより封じ込め工事終了

措置予定 ○
閉鎖措置終了。近く新病棟の建築を計画中であり（来春）その際該当箇所は取り壊
し予定。

未　　定

措 置 済

措置予定 ○ 閉鎖し厳重管理

未　　定

措 置 済 ○ 17年12月26日ボードにより囲い込み工事終了

措置予定

未　　定

措 置 済

措置予定 ○ 18年4月に措置予定。それまでの間は立入禁止。

未　　定

措 置 済

措置予定 ○ ○ ○ ○ 17年度中に措置予定

未　　定

措 置 済
階段室

○
18年1月22日除去工事終了　　なお、国の報告は1月12日に締め切られているので
その時点では措置予定である。

措置予定

未　　定

措 置 済 ○ 17年11月19日除去工事終了

措置予定

未　　定

１１月の時点と変更になったところ 平成１８年２月１０日現在

病院におけるアスベスト（石綿）等使用状況調査票（ばく露のおそれのある施設に係る追加調査）

開設者 病院名

措置状況
⑤患者利用あり ⑥患者利用なし

具体的な対応状況（○年○月措置（予定）、サービス利用中止、○○室は閉鎖等）

（6）独立行政法人
労働者健康福祉機構

　千葉労災病院

（7）都道府県 県立東金病院
立入禁止（使用禁止であり今後の使用は無。病院再編成により今後の存続が未定
のため対策工事は行わない）

（13）全社連 千葉社会保険病院

（23）公益法人
化学療法研究所附属病

院

（24）医療法人
医療法人三矢会
八街総合病院

（24）医療法人
医療法人社団八信会

佐々木病院

（24）医療法人
医療法人
鎗田病院

（24）医療法人
医療法人萩仁会

萩原病院

（29）個人 大賀病院

（29）個人 木更津東邦病院


